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LABORATUVAR TIBBIi CIHAZ ATIK ENVANTER LIiSTESI

STANESI
Dokuman No: BL.LS.12 | Yayin Tarihi: 22.04.2019 | Rev.No:03 | Rev.Tarihi: 17.11.2023 | Sayfa No:1/1
_ ) ATIK CIKAN | ATIK BERTERAF | SIVI ATIKLAE EL KITABINA
CIHAZ ADI MARKA MODEL YAPILAN TETKIK TURU ATIK YONTEMI GORE BERTARAF
KODU YONTEMI
HCT Cihazi Nive NF 048 Atik yok - - -
idrar santrifijj cihazi Nive NF 200 Atik yok - - -
Kan santrifuj cihazi Nive NF 200 Atik yok - - -
Mikroskop - XSZ-2001 Atik yok - - -
Biyokimya Tokyo Boeki Prestige 24i Biyokimya Sivi 18 01 06 | Kanalizasyona Kanalizasyona desarj
otoanalizatori desarj ediliyor edilebilir
Hormon cihazi Diamerieux Minividas hormon Atik yok - - -
Hormon Cihazi Becman Access 2 hormon Sivi 18 01 06 | Kanalizasyona Kanalizasyona desarj
coulter desarj ediliyor edilebilir
Kan sayim cihazi Boule Swelab Alfa | Kan sayim Sivi 18 01 06 | Kanalizasyona Kanalizasyona desarj
Sampler degarj ediliyor edilebilir
NA-K-KL cihazi Easylte Plus - NA-K-KL dlgimu Atik yok - - -
Billiribinmetre Optima BIL-REA Atik yok - - -
Otomatik pipet Socorex Acura 825 Olgli icin Atik yok - - -
Otomatik mikro pipet Socorex Acura 825 Olgl igin Atik yok - - -
Otomatik pipet Handypette Acura 825 Olgl igin Atik yok - - -
Su aritma sistemi Ekopro - Su aritma Atik yok - - -
Sedimantasyon cihazi Linear Line A Cokme hizi Sivi 18 01 06 | Kanalizasyona Kanalizasyona desar;j
desarj ediliyor edilebilir
Glukometre Free Style - Kan sekeri dlgimu | Atik yok - -
Optium Neo h
Koagulasyon cihazi Stago Diagnostica Pihtilasma olcimiu | Sivi 18 01 06 | Kanalizasyona Kanalizasyona desar;j
desarj ediliyor edilebilir
Hemoglobin A1C EKF DUO-Lab Hemoglobin A1C Atik yok - -
Diagnostics

Klinik biyokimya analizorlerinde kanalizasyona desarj edilebilir. Az miktarda; kan ,idrar vb viicut sivilari (analizlerde kullanilan ve olusan atik su iginde seyreltik durumda bulunan
viicut sivilart) normal calisma kosullarinda (salgin gibi 6zel durumlar harig) kanalizasyona desarj edilebilir. El kitabinda Tablo Ek 1.1,Tablo Ek 4.3 ve Tablo Ek 4.4 dikkate alinmistir.




