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CİHAZ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 
CĠHAZ ADI TOKYO BOEKĠ/ PRESTĠGE 24Ġ BĠYOKĠMYA  CĠHAZI 
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Temizlik 
Bakım 
Onarım 

 
Günlük Bakım: Prime Fluid System 
Reaktif ve numune probları alkollü bezle silinir. 
Haftalık Bakım: Acid washing solution ile yıkama yapılır. Alkaline washing 
solution ile küvet yıkama işlemi yapılır. Maintenance-Cell check ile control 
edilir. 

 
Kit ve Solüsyon 
Hazırlığı 

 
Acid washing solution ve Alkaline washing solution dilüsyon yapıldıktan sonra 
çalışılır. Kitler kullanıma hazır halde gelir. Kontrol ve kalibratörler distile su ile 
dilüsyon yapılır. 
 

 
Test 
Kalibrasyonları 

 
Her yeni kit açıldığında ve gerektiği durumlarda kalibrasyon yapılır. Kreatinin 
ve kalsiyum gibi parametrelere hergün kalibrasyon yapılır. 
 

 
Ġç ve DıĢ Kalite 
Değerlendirme 

 
İç kalite çalışmaları her sabah ve gerekli görülen zamanlarda yapılır. 
Dış kalite çalışmaları anlaşmalı olduğumuz laboratuvarın periyodlarına uygun 
olarak yapılır. 

 
Sonuçların 
Onaylanması 

 
Acil sonuç verme süresi: 45 dakika 
Poliklinik               : 2 saat 
 

 BECMAN COULTER / ACCESS 2 HORMON CĠHAZI 
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Temizlik 
Bakım 
Onarım 

 
Günlük Bakım: Special clean  
Haftalık Bakım: Probe Cleaning / Aspirasyon probe fırçası Contrad 70 
temizleme solüsyonu ile yıkanır, distile su ile durulanır ve kurutulur. 

 
Kit ve Solüsyon 
Hazırlığı 

 
Kitler kullanıma hazır olarak temin edilir. Kontrol ve kalibratörler distile su ile 
dilüsyon yapılır. 
 

 
Test 
Kalibrasyonları 

 
Her yeni kit açıldığında ve gerektiği durumlarda kalibrasyon yapılır. 
 

 
 
Ġç ve DıĢ Kalite 
Değerlendirme 

 
İç kalite çalışmaları üretici firmanın önerdiği şekilde 15 günde bir veya ayda 
bir ve gerekli görülen zamanlarda yapılır. 
Dış kalite çalışmaları anlaşmalı olduğumuz laboratuvarın periyodlarına uygun 
olarak yapılır. 
 

 
Sonuçların 
Onaylanması 

Acil sonuç verme süresi: BHCG 1 saat  
                                            Troponin I: ½ saat  
Poliklinik : 2 saat 

  STAGO/ DĠAGNOSTĠCA KOAGÜLASYON CĠHAZI 
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Temizlik 
Bakım 
Onarım 

 
Günlük Bakım: çalışma bölgesi,  saklama bölgesi pozisyonları, pipet 
pozisyonları için yıkama solüsyonu kullanılır. Ilık suyla ıslatılmış kağıt 
havluyla yıkanır, sonra kurutulur. Ölçüm kuyucukları, inkübasyon kuyucukları 
ılık su ile temizlenir. 

 
Kit ve Solüsyon 
Hazırlığı 

 
Yıkama solüsyonu, PT, APTT ve Kalsiyum reaktifleri ile çalışılır. Kitler 
kullanıma hazır olarak temin edilir. 

 
Test 
Kalibrasyonları 

 
Önerilen periyodlarda firma yetkilileri tarafından yapılır. 

 
Ġç ve DıĢ Kalite 
Değerlendirme 

 
İç kalite çalışmaları pazartesi günleri ve gerekli görülen zamanlarda yapılır. 
Dış kalite çalışmaları anlaşmalı olduğumuz laboratuvarın periyodlarına uygun 
olarak yılda 4 kez yapılır. 

Sonuçların 
Onaylanması 

Acil sonuç verme süresi: 20 dakika  
Poliklinik : 1 saat 
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CĠHAZ ADI CĠHAZ ÇALIġMA PRENSĠPLERĠ 
  BOULE SWELAB ALFA SAMPLER KAN SAYIM CĠHAZI 
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Temizlik 
Bakım 
Onarım 

 
Günlük Bakım: Otomatik kontrol yapılır. Prob temizliği ve prime yapılır. 
Haftalık Bakım: Protein temizleme yapılır.  
15 günlük bakım: Akış temizleme yapılır.  
Cihaz 24 saatte 1 otomatik temizleme işlemi yapar. 
 

 
Kit ve Solüsyon 
Hazırlığı 

 
Swelab Alfa Diluent ve Swelab Alfa Lyse kullanılan reaktiflerdir ve kullanıma 
hazır olarak temin edilir. 
 

 
Test 
Kalibrasyonları 

 
Üretici firmanın önerdiği periyodlarda ve gerekli olduğu durumlarda 
kalibrasyon işlemi yapılır. 
 

 
Ġç ve DıĢ Kalite 
Değerlendirme 

 
İç kalite çalışması günlük bakım sonrası hergün yapılır. Dış kalite çalışmaları 
anlaşmalı olduğumuz laboratuvarın periyodlarına uygun olarak yapılır. 
 

 
Sonuçların 
Onaylanması 

 
Acil sonuç verme süresi: 15 dakika  
Poliklinik : 30 dakika 
 

  EASYLTE PLUS ISE CĠHAZI 
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Temizlik 
Bakım 
Onarım 

 
Günlük Bakım  : Daily cleaning (günlük temizleme)solüsyonu- Daily Rinse 
/Cleaning Enzyme Solution ile temizlik yapılır. 

 
Kit ve Solüsyon 
Hazırlığı 
 

 
Kit ve solüsyonlar hazır olarak temin edilir. 

 
Test 
Kalibrasyonları 

 
Her yeni kit kutusu açıldığında ve uygunsuz sonuç gibi gerektiği durumlarda 
kalibrasyon yapılır. 
 

 
Ġç ve DıĢ Kalite 
Değerlendirme 

 
İç kalite çalışması haftalık olarak ve gerekli görülen zamanlarda yapılır. 
Dış kalite çalışması anlaşmalı laboratuvarın periyodlarına uygun olarak 
yapılır. 
 

 
Sonuçların 
Onaylanması 

 
Acil sonuç verme süresi: 30 dakika 
Poliklinik      : 2 saat 
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A 

AKTĠVE PARSĠYEL TROMBOPLASTĠN ZAMANI 
Sinonim     APTT; Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı; PTT 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                Sitratlı plazma 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Mavi kapaklı tüp 

Numune alma                Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk 
ortamda gönderilmelidir. 

Hastanın hazırlanması  Hasta heparin kullanıyorsa bir sonraki dozdan 1 saat önce numune 
alınmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır.   

ÇalıĢma yöntemi Koagülometrik 

Kullanımı İntrensek koagulasyon sisteminin değerlendirilmesi,heparin                  
tedavisinin monitörize edilmesi, hemofili A ve B taraması,faktor 
II, V, VIII,IX,X,XI ve XII'nın konjenital eksiklerinin taranması, 
DIC, karaciğer yetmezliği, dolaşan antikoagulanlar ve K vitamini  yetersizliğinin 
değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Pıhtılı, hemoliz, heparinli numuneler, uygun olmayan kan/antikoagulan oranları 

Cihaz Adı                         Stago/ Diagnostica 

ALANĠN AMĠNOTRANSFERAZ 
Sinonim     ALT; Serum glutamik piruvat transaminaz;SGPT 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  300 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra 
yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut 
pankretit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik 
ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

ALBUMĠN 
Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  300 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrık 

Kullanımı Nutrisyonel durum ve kan onkotik basıncı hakkında bilgi verir. 
Dehidratasyon ve ampisilin kullanımı albumin yüksekliğine neden olurken,IV 
beslenme, hızlı hidrasyon, siroz ve diğer karaciğer hastalıkları, alkolizm, 
gebelik, nefrotik sendrom,malabsorbsiyon, malnutrisyon, neoplaziler, protein 
kaybettirici entoropatiler (Crohn hastalığı,ülseratif kolit), hipertiroidizm, yanıklar, 
uzamış immobilizasyon, kalp yetmezliği ve diğer kronik hastalıklarda albumin 
seviyesi düşer. IV sıvı tedavisi verilmiyor veya karaciğer ve böbrek hastalığı 
yoksa, serum albumin düzeyinin düşük olması vücuttaki protein rezervlerinin 
azaldığını gösterir. Albumin, prealbumin ve transferrin ile birlikte negatif akut 
faz reaktanı olarak kabul edilir. Akut enflamatuvar olaylarda serum albumin 
düzeyi düşer. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     AFP 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Hepatoselüler ve germ hücreli (nonseminomlar)  karsinomlarda kullanılan bir 
tümör belirleyicisidir. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve 
tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir. Germ hücreli karsinomların 
sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde Hcg ile birlikte kullanılır. Diğer bazı 
kanserlerde de (ör.pankreas, mide, kolon akciğer vb.) AFP düzeyi yükselebilir. 
Ayrıca siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi bazı bening durumlarda da 
serum AFP seviyelerinde artış görülebilir.Gebelik sırasında maternal AFP 
düzeyinin ölçümü de önemlidir.Maternal AFP 12. haftadan itibaren artmaya başlar      

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz ve lipemi 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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Sinonim     ALP 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik 

Kullanımı Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların 
değerlendirilmesinde kullanılır. Bilier obstruksiyon, bilier atrezi, siroz,osteitis 
deformans, hiperparatiriodizm, Paget hastalığı, infiltratif karaciğer hastalıkları, 
enfeksiyoz mononukleoz, metastatik kemik tümörleri,metabolik kemik 
hastalıkları, viral hepatitler, gebelik,konjestif kalp yetmezliği ve çocukların 
büyüme dönemlerinde ALP düzeyi artar 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik 

Kullanımı Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankreatit, pankreatik  kist ve pseudokistler, 
parotis bezi enfeksiyonları, intastinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik, gebelik, 
dafra yoları hastalıkları, daibetik ketoasidoz, peritonit, makroamilazemi, bazı 
akciğer ve over tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma, kafa 
travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini artırırken, 
pankreas yetmezliği, kistik fibrozis ağır karaciğer hastalıkları ve pankreatektomi 
sonrası amilaz düzeyi düşer ayrıca oddi sfınkterinde kasılmaya neden olan narkotik 
analjezikler vb. bazı ilaçlarda serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir. serum 
amilaz düzeyinde artışa neden olabilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Tiroglobülin antikorları 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  450 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Otoimmun tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.TPO antikorları ile 
karşılaştırıldığında idiopatik  miksödem, pernisiyöz anemi, SLE ve De Quervain 
subakut tiroiditinde anti-tiroglobülin antikor düzeyi yükselebilir. Normal 
popülasyonun %10'unda düşük düzeyde yükseklik görülebilir. Ayrıca tiroglobülin 
düzeyi düşük olan hastalarda da anti-triglobülin düzeyine bakılmalıdır. Tiroglobülin 
antikorlarının varlığı, triglobülin ölçümünde interferansa neden olabilmektedir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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Sinonim     Antistreptolizin O 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Numune alındıktan hemen sonra en kısa süre 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi İmmünotürbidimetrik 

Kullanımı Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır.  A grubu beta 
hemolitik spreptekok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, İkter 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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 Sinonim     AST; GOT ; Serum glutamik oksalaasetik transaminaz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  450 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en 
çok bulunduğu dokulardır. Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre 
zedelenmesi veya hasarı, kolestatik  ve obstrüktif sarılık, kronıik hepatitler, 
enfeksiyöz mononükleoz, kalp veya iskelet kası inflamatuvar hastalıkları, akut 
MI, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar, hipotiroidizm, intestinal 
obstrüksiyon, malign hipertermi ve talasemi majorde serum AST düzeyi artar. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Balgam kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                Balgam örneği 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Steril kültür kabı 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı Balgam kültürü akciğerlerde (zatürre) veya solunum yollarında (bronşit) enfeksiyona 
neden olabilen mikropları saptamak ve tanımlamak için uygulanmaktadır. Balgam 
normalde ağız boşluğunda bulunan tükürükten farklıdır. Balgam, hastanın 
akciğerlerinde, bronşlarında veya alt solunum yollarında enfeksiyon olduğu zaman 
bulunan kıvamlı bir sıvıdır. Balgam enfeksiyona neden olan hastalık etkenleriyle ( 
bakteriler, virüsler veya mantarlar) birlikte konakçının enfeksiyona verdiği hücresel 
reaksiyon bileşenlerini de (mukus, lökosit (WBC), eritrosit (RBC), solunum yolunun iç 
yüzeyini döşeyen hücreler) içerebilir. 

ÇalıĢma Prensibi Hastadan genellikle derinden gelen bir öksürükle koyu kıvamlı bir balgam 
numunesi alınır. Laboratuvara gelen numune Macconkey+Kanlı,  
Agar+Sabouraud Dextrose Agara azaltma yöntemiyle ekilir. 24 saat etüvde 
inkübe edilir. Üreme olduğu takdir de bakteri tayini için BBL Kristale alınır. 
Antibiyogram yapılır. 24 saat sonunda değerlendirilir. Üreme olmazsa 48 saat 
sonuna kadar petriler etüvde bekletilir. 
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Sinonim     β-HCG - Human chorionic gonadotropin; gebelik testi 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   2 saat sonra 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Gebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve invitro 
fertilizasyon hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca molhidatiform, 
koryokarsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin 
değerlendirilmesi ve takibinde de kullanılır .      

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik,kinetik 

Kullanımı Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kulanılır. 
Hepatoselüler hasarlar (inflamatuar, toksik,neoplastik) , intrahepatik ve 
ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıkları, hemolitik hastalıklar, neonatal fizyolojik 
sarlık,Crigler-Najar sendromu, fruktoz inoleransı ve hipotiridizm serum direk 
bilirubin düzeyi artar. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 



Dokuman No:BL.RH.04             Yayın Tarihi:05.11.2019             Rev.No:01          Rev. Tarihi:17.11.2023                 Sayfa No:  /7 

 B 
 BĠLURUBĠN (DĠREKT) 

B
ĠL

U
R

U
B

ĠN
 (

D
ĠR

E
K

T
) 

Sinonim     Konjuge bilurubin 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Numune alındıktan sonra direkt ışıktan korunmalıdır. 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 
İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıkları, hepatoselüler hasar, 
kolestazis, Dubin Johnson sendromu ve Rotor sendromunda serumun direkt 
bilurubin düzeyi artar. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 BOĞAZ KÜLTÜRÜ 

B
O

Ğ
A

Z
 K

Ü
L
T

Ü
R

Ü
 

Sinonim     Boğaz kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                Boğaz sürüntüsü 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Sürüntü çubuğu 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı Beta hemolitik streptokok adlı bakteri, sıklıkla boğaz enfeksiyonlarına neden 
olur. Ani başlayan ve yutkunmayla artan boğaz ağrısı, ateş, çene altı ve 
boyunda oluşan ağrılı şişlikler sık görülen belirtilerdir. 

ÇalıĢma prensibi Ağız bademcikler ortaya çıkacak şekilde açılır. Eküvyon çubuğun pamuk 
kısmıyla tonsillerin üzerinden örnek alınır. Ardından laboratuvara gelen sürüntü 
örneği kanlı besiyerine azaltma yöntemi ile ekilir. 37 derece etüvde 24 saat 
inkübe edilir. 24 saat sonra üreme olursa beta yönünden incelenir. Üreme 
olmazsa 48 saatin sonuna kadar petriler etüvde bekletilir. 

Cihaz Adı                         - 
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 C-Ç 
 CA 125 

C
A

 1
2
5
 

Sinonim     Kanser antijen 125 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün  

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Ovulasyon ve menstürasyon dönemleri dikkate alınmalıdır. 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir. Seröz, 
endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye overkarsinomları, endometrium veya 
fallop tüplerinin adenokarsinomları, bazı nonjinekolojik malignitler ve bazı bening 
durumlarda (hamilelik, mensturasyon, peritonal veya plevral inflamasyon, over 
kistleri, endometriozis) Ca-125 düzeyi artar. Ayrıca sağlıklı insanların %1 inde 
CA 125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle normal bireylerde tarama amaçlı 
olarak kullanılmamalıdır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 CA 15-3 

C
A

 1
5
-3

 

Sinonim     Kanser antjen 15-3 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde  kullanılır. Özellikle 
metastatik meme kanserlerinin %80 'inde CA15 - 3 düzeyi artar. Ayrıca diğer 
bazı maligniteler (pankreas, akciğer, over, karaciğer vb..) hepatit, siroz, 
sarkoidoz, tüberküloz ve SLE 'de de CA15-3 düzeyi yükselebilir. Tarama testi 
olarak kullanılmamalıdır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 CA 19-9 

C
A

 1
9

-9
 

Sinonim     Kanser antijen 19-9 ; karbohidrat antijen 19-9 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatit 
kanserler,kolanjiyokarsinomlar, kolon kanserleri vb) ve diğer 
adenokarsinomlarda CA19-9 düzeyi artar. Pankreatik kanserlerde sensitivesi 
%70-80d,r.  CA19-9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. CEA ile 
beraber kullanıldığında mide kanseri,  rekürensinin tespititnde sensitivesi %94 e 
kadar yükselir. Ayrıca kronik pankreatit koloanjit ve siroz gibi bazı bening 
durumlarda da CA19-9 seviyerlerinde yükseklik görülebilir. Tarama testi olarak 
kullanılmamalıdır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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 C-Ç 
 CEA 

C
E

A
 

Sinonim     Karsino Embriyonik Antijen 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün  

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Ovulasyon ve menstürasyon dönemleri dikkate alınmalıdır. 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Kolon, rektumui, akciğer, meme, pankreas, karaciğer, prostat,mide ve over 
kanserlerinde over düzeyi artar. Özellikle kolarektal kanserler ve  ileri evre mem 
kanserlerinde takipte kullanılabilir. Bening karaciğer hastalıkları ülseratfi kolit ve 
polipozis gibi bazı benign gastrik ve intestinal durumlar, benign meme 
hastalıkları, pulmoner enfeksiyonlar, amfizem ve böbrek yetmezliklerinde de 
serum CEA düzeyi artabilir. Ayrıca sigara içenlerde CEA düzeyi hafif yüksektir. 
Bu nedenlerle tarama testi olarak kullanılmamalıdır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 CRP 

C
R

P
 

Sinonim     C-reaktif protein                                       

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   2 saat 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  300 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi İmmünotürbidimetrik 

Kullanımı Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların 
değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve spiroketal enfeksiyonlarda 
artmadığından özellikle bakteriyel enfeksiyon tanısında değerlidir. Yüksekliği 
koroner kalp hastalığı riskinin  erken  bir göstergesi olduğundan, koroner kalp 
hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 CROSS MATCH 

C
R

O
S

S
 M

A
T

C
H

 

Sinonim     Cross match 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                EDTA’lı tam kan 

Numune miktarı  2 ml 

Numune kabı                Mor kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Jel sentrifügasyonu 

Kullanımı Transfüze edilecek kan ile hastanın kan grubu arasındaki uyumu tayin etmek 
için kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Numunenin pıhtılı olması                                               

Cihaz Adı                          
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 C-Ç 
 CHLAMYDĠA TRACHOMATĠS 
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T
ĠS

 Sinonim     Chlamydia trachomatis 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün 

Numune türü                Vajinal-üretral sürüntü 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Sürüntü çubuğu 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Besiyeri (kültür) 

Kullanımı Chlamydia “Chlamydia trachomatis” adlı bakterinin neden olduğu sık görülen 
cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Kadınlarda rahim ağzı enfeksiyonuna 
(servisit) neden olurken hem kadın hem de erkeklerde üretrit ve proktite neden 
olabilir. 

ÇalıĢma Prensibi Laboratuvara gelen sürüntü besiyerine ekilir. 

Cihaz Adı                          
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 D 
 DEMĠR 

D
E

M
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Sinonim     Fe 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın 
hazırlanması
  

Diurnal varyasyonu vardır. Serum demir düzeyi sabah saatlerinde en üst düzeyde 
bulunur. 8-10 saatlik açlık sonrasında numune alınması tercih edilir. Ayrıca sabah alınan 
örneklerdeki serum konsantrasyonu, öğleden sonra alınanlara göre daha yüksek 
olduğundan numunenin sabah alınmasına özen gösterilmelidir. Enfeksiyon varlığında 
serum demir düzeyinin geçici olarak düşebileceği de dikkate alınmalıdır. 

ÇalıĢma yöntemi Kolorimetrik 

Kullanımı Her türlü anemi, demir eksikliği, talasemi, sideroplastik anemi ve demir zehirlenmesinin 
değerlendirilmesinde kullanılır. Pernisyöz anemi, aplastik ve hemolitik anemiler, 
hemakromatozis, akut lösemi, kurşun zehirlenmesi, akut hepatitler, vitamin B6 eksikliği, 
talasemi, tekrarlayan transfüzyonlar ve demir zehirlnemelrinde serum demir düzeyi 
yükselirken, demir eksikliği anemisi, akut ve kronik enfeksiyonlar, hipotroidizm ve postoperatif 
dönemde serum demir düzeyi düşer    

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 DEMĠR BAĞLAMA KAPASĠTESĠ 

D
E

M
ĠR

 B
A

Ğ
L

A
M

A
 K

A
P

A
S

ĠT
E

S
Ġ Sinonim     TIBC; Total Iron Binding Capasity 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  10 saatlik sabah açlığı tercih edilir. 

ÇalıĢma yöntemi Kolorimetrik 

Kullanımı Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır. Hipokromik anemiler, 
akut hepatitler ve gebeliğin son dönemlerinde TIBC artarken, demir eksikliğine 
bağlı olmayan anemiler, kronik enfeksitonlar maligniteler, siroz, 
hemakromatozis, renal hastalıklar ve talasemilerde TIBS düşer. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 DĠREKT COOMBS 

D
ĠR

E
K

T
 C

O
O

M
B

S
 

Sinonim     DAT, Direkt Antiglobulin Testi, Anti-human globulin Testi 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                EDTA’lı tam kan 

Numune miktarı  2 ml 

Numune kabı                Mor kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Manuel 

Kullanımı İlaçların neden olduğu veya başlattığı hemolitik anemi tanısını koymaya 
yardımcı olmak, bir transfüzyon reaksiyonu varlığını araştırmak ve yenidoğanın 
hemolitik hastalığı tanısını koymak için bu test kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Pıhtılı örnek, hemoliz 

Cihaz Adı                         Grifols Dg Spin  
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 E 
 ESTRADĠOL 

E
S

T
R

A
D

ĠO
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Sinonim     E2; 17-β-estradiol 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Vücuttaki en potent endojen östrojen'dir. Puperte, prekoks, amenore, ovulasyon 
indiksiyonununun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde 
kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter          

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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 F 
 FERRĠTĠN 

F
E

R
R

ĠT
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Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi İmmunotürbidimetrik 

Kullanımı Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve 
demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılır. Karaciğer hastalıklarının 
varlığında demir eksikliği olmasına rağmen ferritin normal düzeylerde bulunabilir. 
Ayrıca akut faz reaktanlarından biridir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 FOSFOR 

F
O

S
F

O
R

 

Sinonim     PO 4 ;P; İnorganik fosfat; Fosfat 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Numune açlıkta alınmalı ve mümkün olduğunda çabuk serumu  ayrılmalıdır. 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik 

Kullanımı Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum- fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 
Osteokalsin kemik metastazları, sarkoidozis,süt-alkali sendromu, vitamin D 
intoksikasyonu, böbrek yetmezliği, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, 
akromegali, pulmoner embolizm, laktik asidoz ve respiratuvar asidozda ve respiratuvar 
asidozda serum fosfor düzeyi artarken, osteomalazi, steatore, renal tübüler asidoz, gram 
negatif bakteriyel septisemi, hipokalemi, vitamin D eksikliği, malnutrisyon, malabsorbsiyon, 
ağır diare, kusma, primer hiperparatirodizm, hiperkalsemi, salisilat zehirlenmesi, 
respiratuvar enfeksiyonlar, hiperinsulinemi, respiratuvar alkolaz, osteoblastik kemik 
metastazları ve renel tubüler defektlerde ise fosfor düzeyi düşer. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 FOLĠKÜL STĠMÜLAN HORMON 

F
O
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O
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Sinonim     FSH, Follitropin; Pitüiter gonadrotopin 

ÇalıĢma zamanı           Hergün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve 
sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlendirilir. Primer gonadal 
yetmezlik, ovarien ve testikulor agenezis,Turner ve Kleinifelter sendromu, 
kastrasyon, alkolizm, menapoz ve orsit serum FSH düzeylerinde artışa neden 
olurken, anterior hipofiz hipofonksiyonu, hipotalemik hastalıklar, gebelik, 
anoreksia nervosa polikistik over sendromu ostrojen veya androjenlerle tedavi 
edilen hastalarda ise FSH düzeyi düşer 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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Sinonim     Folat 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibi ile megaloblastik ve makrositik 
anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle folat alımının azalması, 
hemodiyaliz malabsorbsiyon, gebelik, kronik alkolizm ve fenitoin vb. bazı ilaçlar 
serum folat düzeyini düşürürken, vejeteryan diyet ile serum folat düzeyi artar. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 
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 G 
 GAĠTADA GĠZLĠ KAN ARAġTIRILMASI 

G
A

ĠT
A

D
A
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L
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N
 A

R
A

ġ
T
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M
A

S
I Sinonim     Fe 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   30 dakika 

Numune türü                Gaita 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Temiz, ağzı kapaklı kap 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kolorimetrik 

Kullanımı Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırılması (kart test yöntemi ile)                                                 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         - 

 GAĠTADA ROTAVĠRÜS 

G
A

ĠT
A

D
A

 R
O

T
A

V
ĠR

Ü
S

 Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   30 dakika 

Numune türü                Gaita 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Temiz, ağzı kapaklı kap 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi İmmunokromotografi 

Kullanımı Rotavirus enfeksiyonu tanısı 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                          

 GAĠTADA ADENOVĠRÜS 

G
A

ĠT
A

D
A

 A
D

E
N

O
V

ĠR
Ü

S
 Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   30 dakika 

Numune türü                Gaita 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Temiz, ağzı kapaklı kap 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi İmmunokromotografi 

Kullanımı Adenovirüs enfeksiyonu tanısı 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         - 

 GAMA GLUTAMĠL TRANSFERAZ 

G
A

M
A

 G
L

U
T
A

M
ĠL

 T
R

A
N

S
F

E
R

A
Z

 Sinonim     y - Glutamil transferaz; GGT; Gama  GT; Gama glutamil transpeptidaz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  250µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini 
takip etmede kullanılır. Obstruktif sarılık, intrahepatik kolestazis pankreatit ve 
karaciğerdeki metastatik karsınomların tanısında da değerlendirilir. Serum GGT düzeyi, 
karaciğer hastalıklarında ALP ile paralel haraket ederken kemik hastalıklarında etmez 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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 G 
 GLUKOHEMOGLOBĠN 

G
L

U
K

O
H

E
M

O
G

L
O

B
ĠN

 
Sinonim     HbA1c; Hemoglobin A1c 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   30 dakika 

Numune türü                2 saat 

Numune miktarı  2 mI 

Numune kabı                Mor kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi HPLC 

Kullanımı Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 6-8 hafta içindeki ortalama kan 
glikoz konsantrasyonu gösterir. Kırmızı kürelerin yaşam süresinin kısaldığı unstabil 
hemoglobinlerin varlığı (Hb SS,Hb CC,Hb,SC vb.) ve diğer hemolitik anemiler yanlış düşük 
sonuçlara neden olabilirken,demir eksikliği kırmızı küre yaşam süresini uzatarak yanlış 
yüksek sonuç elde edilmesine neden olabilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Q-Lab EKF Diagnostic 

 GLUKOZ 

G
L

U
K

O
Z

 

Sinonim     Açlık kan şekeri; AKŞ 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   2 saat 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Numune alınması için 8 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik 

Kullanımı Karbonhidrat metobolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Serumu ayrılmadan sarı/kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokuman No:BL.RH.04             Yayın Tarihi:05.11.2019             Rev.No:01          Rev. Tarihi:17.11.2023                 Sayfa No:  /17 

 H 
 HDL KOLESTEROL 

H
D

L
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Sinonim     HDL-C 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, enzimatik 

Kullanımı Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. 40 mg/d L'nın 
altındaki değerler koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü iken, 60 mg/d L'nin 
üzerındeki değerlerde HDL kolesterol düzeyi yüksek olarak değerlendirilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 HEMOGRAM 

H
E

M
O

G
R

A
M

 

Sinonim     Comple Blood Count ; CBC; Hemogram 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                EDTA'lı tam kan 

Numune miktarı  2 mI 

Numune kabı                Mor kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Cell counter 

Kullanımı Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik hastalıklar, ameliyat öncesi ve benzer 
durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Numunenin pıhtılı olması 

Cihaz Adı                         Boule Swelab Alfa Sampler 

 HEMOKÜLTÜR 

H
E

M
O

K
Ü

L
T

Ü
R

 

Sinonim     Hemokültür, kan kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   10  gün sonra 

Numune türü                Kan örneği 

Numune miktarı  10 mI 

Numune kabı                Kan kültür şişesi 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür ekimi 

Kullanımı Kanında mikrop olduğu düşünülen bir enfeksiyon hastasından alınan kan 
örneğinin, uygun besleme yerine konularak bu mikrobun üretilmesine 
"hemokültür" denilir. Bakterinin kanda da görüldüğü bulaşıcı hastalıklarda 
uygulanan hemokültürde, bakteri laboratuar şartlarında üretilerek hastalığın 
teşhisi konulur. 

ÇalıĢma Prensibi Numune alınacak hastanın ateşinin 38,3 derecenin üstünde  olması gerekir. Kan 
alınacak bölgenin kesinleştirilip baticon ile tek seferde dairesel hareketle silinip, 
kanın enjektörle alınması gerekir. Hemokültür şişesinin ağzı baticon ile silinir kan 
şişeye enjekte edilip üstü kapatılır. 30 dakika arayla iki farklı koldan örnek alınır 
Laboratuvara teslim edilen numune 10 gün etüvde inkübe edilir. Üreme olursa 
üreyen koloniden alınarak Macconkey- Kanlı Agara pasaj yapılır. 24 saat 
sonunda üreyen bakteri BBL Kristale alınarak antibiyogram alınır. Üreme 
olmazsa 10 gün sonunda sonuç  verilir.                    

Cihaz Adı                          
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 H 
 HEPATĠT B s  ANTĠJENĠ 

H
E
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E
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Sinonim     HbsAg 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının 
bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 HEPATĠT B s  ANTĠKORU 

H
E

P
A

T
ĠT

 B
 s

  
A

N
T

ĠK
O

R
U

 

Sinonim     Anti-Hbs 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Hepatit B virüsüne karşı enfeksiyon ya da aşılama yoluyla kazanılmış 
bağışıklığın bulunup bulunmadığını gösterdiğinden bağışıklık kontrolü amacıyla 
kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 HEPATĠT C ANTĠJENĠ 

H
E

P
A

T
ĠT

 C
 A

N
T

ĠJ
E

N
Ġ 

Sinonim     Anti HCV 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Akut veya kronik hepatit C enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının 
bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

ÇalıĢma Prensibi - 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 2 

 HIV ANTĠKORU 

H
IV

 A
N

T
ĠK

O
R

U
 

Sinonim     Human Immunodeficiency Virus Antikoru, AIDS 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Kemilüminesans 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi - 

Kullanımı HIV enfeksiyonu tanısı için kullanılır. 

ÇalıĢma Prensibi - 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Access 
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 ĠDRAR KÜLTÜRÜ 

ĠD
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Sinonim     İdrar kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                İdrar 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                İdrar kabı 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı İdrar kültürü, idrarda enfeksiyona neden olabilecek bakteri veya mikropları tespit 
etmek için yapılır. Mesanedeki idrar normalde sterildir. Bu herhangi bir 
organizmanın veya mantarın bulunmadığı anlamına gelir. Bakteriler; üretra 
denilen, idrarı vücudun dışına taşıyan tüpe girebilir. Üretrada bakteri bulunması 
demek, idrar yolu enfeksiyonu demektir. 

ÇalıĢma Prensibi Hastaya steril idrar kabı ile temizleme mendili verilir. Ardından hasta temizleme 
mendili ile temizlendikten sonra ilk idrarını dışarı, orta akım idrarı kutunun içine 
yapar. Laboratuvara gelen numune Macconkey+Kanlı Agara azaltma 
yöntemiyle ekilir. 24 saat etüvde inkübe edilir. Üreme olduğu takdir de bakteri 
tayini için BBL Kristale alınır. Antibiyogram yapılır. 24 saat sonunda 
değerlendirilir. Üreme olmazsa 48 saat sonuna kadar petriler etüvde bekletilir.                        

Cihaz Adı                          

 ĠNFLUENZA A+B 

ĠN
F

L
U

E
N

Z
A

 A
+

B
 

Sinonim      

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   30 dakika 

Numune türü                Burun sürüntüsü 

Numune miktarı   

Numune kabı                 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kart test 

Kullanımı İnfluenza A ve B nin hızlı tanısı 

ÇalıĢma Prensibi Hastanın burun deliklerinden eküvyon çubuğu ile 2 cm  ilerleyerek burun iç 
duvarlarından sürüntü alınır. Laboratuvara gelen örnek hızlı test ile çalışılır 

Cihaz Adı                         - 

 ĠNSULĠN 

ĠN
S

U
L

ĠN
 

Sinonim      

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Klinisyenin isteğine göre açlık veya tokluk ile çalışılabilir. Açlık numunesi 
alınması için 8-12 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç 
veya insülin kullanmamış olmalıdır 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tıp I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insulinoma ve insulin rezistan diabetin 
değerlendirilmesinde kullanılır. Insulinoma, reaktif hipogiısemi, fazla insulin 
alınması, Cushing sendromu, tıp I diabetes mellitus, feokromasitoma ve 
akromegalide insulin düzeyi artarken. Pankreas β hücre harabiyetinde insulin 
düzeyi düşer. Açlık insulin testi ile beraber açlık kan sekeri testi istendiğinde 
insülin rezistansı için HOMA-IR değeri hesaplanarak verilir 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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 K 
 KALSĠYUM 
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Sinonim     Ca 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın 
hazırlanma
sı  

Numune alınması için 8-10 saatlik sabah açlığı gereklidir .Numune alımı sırasında turnike 
10 dakikadan uzun süre tutulmalıdır. Kan kalsiyum seviyesi 02:00-04:00 saatleri arasında 
en düşük saat 20:00'de ise en yüksek seviyede bulunur. 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik 

Kullanımı Çeşitli endokrin ve metobolik bozuklukların değerlendıirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier 
hiperparatıroidzm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemia vera, feokromasitoma, 
sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu,süt- alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve 
dehidratasyona neden olan alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona 
neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artarken, hıpoparatiroidzm, 
pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliğı, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, 
akut pankreatit hiperfosfatami, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve 
hipoalbumunemi durumlarında serum Ca düzeyi azalır. Ayrıca total Ca düzeyi, kandaki 
protein konsantrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1g/d L artarsa, kalsiyum miktarı  
yaklaşık 0.8 mg/d L azalır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 KAN GRUBU 

K
A

N
 G

R
U

B
U

 

Sinonim     Kan grubu 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 

Numune türü                EDTA’lı tam kan 

Numune miktarı  2 ml 

Numune kabı                Mor kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Jel sentrifügasyonu 

Kullanımı Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş 
sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak, Rh değeri 
(+) veya (-) değerinde olabilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Numunenin pıhtılı olması 

Cihaz Adı                         Grifols DG Spin 

 KANAMA ZAMANI 

K
A

N
A

M
A

 Z
A

M
A

N
I 

Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   30 dak. 

Numune türü                - 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                 

Numune alma                Laboratuvarda hasta oturur pozisyondayken ölçülür. Hastanın parmak 
ucundan alınan kan örneği bir lam üzerine alınır. Pıhtılaşma süreci gözlenir. 

Hastanın hazırlanması  Ölçüm yapılacak bölgede deri bütünlüğü bozulmamış olmalı ve ödem 
bulunmamalıdır. Kol çok soğuk ise oda ısısına kadar beklenmelidir. 

ÇalıĢma yöntemi  

Kullanımı Kapiller fonksiyonlar ile trombositlerin sayı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde 
kullanılır. Ekimoz ve spontan kanamaların incelenmesinde yararlıdır. Aspirin sensitivitesi, 
glanzman ve von willebrand hastalıklarında kanama zamanı uzar. Ayrıca bernard-solier 
sendromu, üremi, konnektif doku hastalıklar, herediter, telanjektazi ve karaciğer 
hastalıklarında da kanama zamanı uzayabilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         - 
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Sinonim     Cl, Klor 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi ISE 

Kullanımı Klor, vücut içindeki sıvı miktarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve asit-baz dengesini 
düzenlemek, potasyum, sodyum ve bikarbonat (bazen total karbon dioksit [CO2] olarak 
ölçülen) gibi elektrolitlerle birlikte işlev gören, negatif yüklü bir moleküldür. Klor her vücut 
sıvısında bulunmasına rağmen yüksek düzeylerine kanda ve vücut hücreleri dışındaki sıvıda 
rastlanmaktadır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, pıhtılı numune 

Cihaz Adı                         Easylte Plus 

 KOLESTEROL (TOTAL) 

K
O

L
E

S
T

E
R

O
L

 (
T

O
T
A

L
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Sinonim     Total kolesterol 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Sonbahar ve kış aylarında serum total kolesterol miktarı daha yüksektir. Ayrıca 
kan alma postürü, en son yenilen yemek emosyonel, stres ve menstrual siklus,  
total kolesterol miktarı üzerinde etkilidir. 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik , enzimatik 

Kullanımı Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ve aterosiklerotik riskin değerlendirilmesinde 
kullanılır. Kolesterol düzeyinin yetişkinlerde 200  mg/dL, çocuklarda 170 mg/dL'nin 
altındaolması istenir. Yine yetişkinler için 200-239 mg/dL sınırda yüksek, <239 mg/dL 
ise yüksek olarak değerlendirilir. Boy ve kilo değerleride verilmesi durumunda vücut 
kitle indeksi (Body Mass İndex) hesaplanarak verilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 KORTĠZOL 

K
O

R
T

ĠZ
O

L
 

Sinonim     Hidrokortizon; Compound F 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Diurnal varyasyonu olduğundan kan alma zamanı önemlidir. Sabah saat 06:0 - 
08:00'da ise minimum düzeylerdedir. Numunenin alındığı saat laboratuvara 
bildirilmelidir. 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Hipotalamus-hipofız-adrenal korteks askının değerlendirilmesinde kullanılır. Cushing 
hastalığı, adrenal adenom ve karşinomlar, ektopik ACTH sendromu, gebelik ve 
eksteral ostrojen kullanımı ile serum kortizol düzeyi artarken. Addison hastalığı 
konjenital adrenal hiperplazı ve hipopitutierizmde kortizol düzeyi düşer. Akut stres, 
alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar normal diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyi 
etkileyebilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     CK; Total kreatin kinaz; CPK; Kreatin fosfokinaz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotemetrik, kinetik 

Kullanımı İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde 
kullanılır. AMI, progresif müsküler  distrofi  polimyozit, yanıklar, travma, ağır 
egzersiz kullanılır. AMI, progresif müsküler distrofi, polimyozit, yanıklar, travma, 
ağır egzersiz status epileptikus, postoperatif dönem, yaygın beyin enfarktusu, 
gebeliğin son dönemleri ve doğum, malıgn hipertermi, IM enjeksiyonlar, 
konvulsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon sonrasında CK düzeyi artar. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     CK; Total kreatin kinaz; CPK; Kreatin fosfokinaz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotemetrik, kinetik 

Kullanımı Kalp krizini teshis etmek için ilk kullanılması gereken tarama testidir. Hastada 
bir göğüs ağrısı mevcutsa doktor bu ağrının sebebinin kalp krizi olup 
olmadığını anlamak üzere CK-MB tesi yapılmasını ister. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim      

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum ve 24 saatlik idrar 

Numune miktarı  500 µl serum ve 1 mL idrar 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp ve 24 saatlik idrar kabı 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde 
kullanılır. Glomeruler fitrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok,                                      
böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği ve 
dehidratasyon kreatinin klirensinde düşmeye neden olur. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     LDH; LD; Laktik asit dehidrogenaz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, kinetik 

Kullanımı Kalp ve karaciğer hastalıkların tanısında kullanılır .AMI, megaloplastik ve 
pernisyoz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif, sarılık, 
böbrek hastalıkları kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestik kalp 
yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, renal enfarktus 
ve akut pankreatite LDH düzeyi artar. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Triacilgliserol acilhidrolaz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kolorimetrik 

Kullanımı Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankreatitler, safra kesesi koliti, strangule 
veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde 
serum lipaz düzeyi artar. Akut pankreatitte serum lipaz aktivitesi, serum 
amilazından daha uzun suüe yüksek kalır. Ayrıca akut pankreatit için lipazın 
sensitivite ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir. Pankreatitlerde ascite 
sıvısındaki lipazda yükselebilir. Akciğer tümörlerine bağlı olarak gelişen plevral 
transudalarda da nadiren lipaz düzeyi artar. ERCP, oddi sfinkterinde spazma 
neden olan narkotik analje zikler ve heparın de serum lipaz düzeyinin 
yükselmesine neden olabilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     LH;Lutotropin 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Diurnal varyasyonu vardır. Özellikle pubertede uykuda salınan LH miktarı daha 
fazladır 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Hipotalamik ve pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesinde ve primer sekonder 
gonadal yetmezlik ayırıcı tanısında kullanılır. Primer, gonadal diskfonksiyonlar, 
PKOS ve post menopozda LH düzeyi artarken, pituiter veya hipo telamik 
zedelenme,Kallman senduromu (izole, gana ,dotropik yetmezlik) anoreksia 
nervoza, sters, malmutrisyon ve kronik hastalık durumlarında LH düşer. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     Mg 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik 

Kullanımı Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile 
preeklemsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum 
konsantrasyonu genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel hareket eder. 
Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, addison hastalığı, 
travma, hipotroidizm, multl myelomada serum magnezyum düzeyi artarken, 
diyetle magnezyum alımının  azalması, akut pankreatit, hipoparatroidizm, kronik 
alkolizm, delirium, tramen, kronik glomerulnolefrit, hipealdosteronizm, diyabetik 
ketoasidoz ile gebelikte ise magnezyum düşer. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     - 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                Tam kan 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Laboratuvarda hasta oturur pozisyondayken ölçülür. Hastanın parmak ucundan 
alınan kan öğneği bir lam üzerine alınır. Pıhtılaşma süreci gözlenir. 

Kullanımı Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                          
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Sinonim     PRL 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Uyku, stres, egzersiz, gebelik ve koitus sonrasında prolaktin düzeyi artar. 
Sabahları prolaktin düzeyi en üst seviyede bulunur. Bu nedenle hasta 
uyandıktan 3 - 4 saat sonra örnek alınmalıdır. Ayrıca aç olması tercih edilir. 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Prolaktin salgılayan tümörler, hipotalamo - pitutier hastalıklar, primer 
hipotiroidzm anoreksia nervosa, polikistik over sendromu, böbrek yetmezliği, 
insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal yetmezliklerde serum prolaktin düzeyi 
artarken, Sheehan sendromunda prolaktin düzeyi azalır. Prolaktin salgılayan 
tümörlerde tedavi takibinde değerlidir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     PSA; f/t PSA; Serbest/total PSA 

Test içeriği Total ve serbest PSA ile birbirlerine oranları 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                Rektal muayene ve sonda uygulamalarından sonra numune alınması için 72 
saat beklenmelidir.   

Hastanın hazırlanması  PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca supin 
pozisyon PSA değerlerini düşürürken, prostat manipulasyona  PSA düzeyinde 
artışa neden olabilir. 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları bening prostat hiperplazisi) 
tanı ve takibinde kullanılır. Laboratuvarımızdaki mevcut veri birikimi, F/T PSA 
oranları değerlendirilirken %15'in altında malign vakaların yol aldığı, %15-23 
arasında malign ve bening vakaların çakıştığı ve %23'ün üzerinde ise bening 
vakaların yer aldığı bölge olarak kabul edilebeileğini göstermektedir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     K, Potasyum 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi ISE 

Kullanımı Potasyum, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan mineraldir. 
Ancak eksikliği de fazlalığı da insan vücudunda olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Kanda potasyum yüksekliği, direk olarak vücutta önemli görevler yapan 
organlardan birinin düzensiz bir şekilde çalışmasından kaynaklanabilir.                                                                    

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, pıhtılı numune 

Cihaz Adı                         Easylte Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokuman No:BL.RH.04             Yayın Tarihi:05.11.2019             Rev.No:01          Rev. Tarihi:17.11.2023                 Sayfa No:  /28 

 R 
 ROMATOĠD FAKTÖR 

R
O

M
A

T
O

ĠD
 F

A
K

T
Ö

R
 

Sinonim     RF 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Türbidimetrik 

Kullanımı IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorladır. Romatoid artrit, miks bağ dokusu 
hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmun 
hastalıklar, enfeksiyoz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklarve bazı akut iltihabi 
hastalıklarda serum RF düzeyi artar.                                                           

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz   

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Rubella IgG 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi ELISA 

Kullanımı Rubella IgG'nin pozitif olması, o kişinin kızamıkçığa karşı bağışıklığının 
olduğunu gösterir. Rubella enfeksiyonu hamilelik sırasında geçirildiğinde 
bebekte ciddi hasarlara ya da düşüklere neden olabilir.  Bu durum konjenital 
(doğumsal) rubella sendromu olarak adlandırılır . 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, pıhtılı numune  

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     FT3; Serbest tiriyodotronin 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertroidizm ve T3 
tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken, hipotroidizmde azalır. Ayrıca kronik 
hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler otitroid olsalar bile 
FT3 düzeyi düşük bulunabilir. Total T3'ün yaklaşık %0,2-0,5'i FT3'tür. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     Free T4; Serbest tiroksin 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizimde serum 
FT4 düzeyi artarken, hipotroidizmde azalır. Total T4'ün yaklaşık % 0,02 - 0,04'ü 
FT4'tür. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi , ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     ESR (Eritrosit Sedimentasyon Rate) 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   2 saat 

Numune türü                Sitratlı kan 

Numune miktarı  2 ml 

Numune kabı                Siyah kapaklı tüp 

Numune alma                 

Hastanın hazırlanması   

ÇalıĢma yöntemi Westergreen 

Kullanımı Sedimantasyon testi, vücuttaki iltihabı tespit etmek için kullanılan ve kan 
üzerinde yapılan bir test olup ESR (eristrosit sedimantasyon oranı) veya sedim 
olarak da ifade edilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, pıhtılı, uygun oranda alınmamış örnekler 

Cihaz Adı                         Linear / Line A 
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Sinonim     Na 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi ISE 

Kullanımı Vücut için en gerekli minerallerden biridir. Bilinen sodyum kaynağı ise sofralarda 
kullanılan tuzdur. Sinir sinyallerinin iletiminde, vücudun sıvı dengesinin 
sağlanmasında, kasların kasılmasında ve birçok farklı vücut fonksiyonunda 
sodyumun rolü vardır. İnsan için günlük sodyum ihtiyacı bir çay kaşığı tuz 
tarafından karşılanmaktadır. Kandaki normal sodyum aralığı 135-145 mEq/L'dir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Hemoliz, pıhtılı numune 

Cihaz Adı                         Easylte Plus 
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Sinonim     Grup A streptokok; Grup A beta hemolitik streptokok 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                Boğaz sürüntüsü 

Numune miktarı   

Numune kabı                Sürüntü çubuğu 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Hızlı test 

Kullanımı Beta hemolitik streptokok adlı bakteri, sıklıkla boğaz enfeksiyonlarına neden 
olur. Ani başlayan ve yutkunmayla artan boğaz ağrısı, ateş, çene altı ve 
boyunda oluşan ağrılı şişlikler sık görülen belirtilerdir. 

ÇalıĢma Prensibi Ağız bademcikler ortaya çıkacak şekilde açılır. Eküvyon çubuğun pamuk 
kısmıyla tonsillerin üzerinden örnek alınır. Ardından laboratuvara gelen sürüntü 
örneği hızlı test ile çalışılır sonuç verilir. 

Cihaz Adı                          
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Sinonim     TİT 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                Spot idrar (orta idrar tercih edilir) 

Numune miktarı  10 mL 

Numune kabı                idrar kabı 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Strip + mikroskobik inceleme 

Kullanımı İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Numunenin menstruasyon dönemde verilmesi, uzun süre beklemesi ve kirli 
kapla getirilmesi. 

Cihaz Adı                         - 
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Sinonim     Trakeal aspirat kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                Trakeal aspirat örneği 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Steril kültür kabı 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı Bu çalışmada, özellikle yoğun bakım ünitelerinde ventilatörle ilişkili pnömoni 
(VIP)'ye neden olan olası etkeni hızlı ve doğru tanımlamak için kullanılan 
endotrakeal aspirat (ETA) ve mini-bronkoalveoler lavaj (BAL) yöntemleriyle 
alınan kültür sonuçlarının kıyaslanması amaçlanmıştır. 

ÇalıĢma prensibi Laboratuvara gelen numune Macconkey+Kanlı Agar+Sabouraud Dextrose 
Agara azaltma yöntemiyle ekilir. 24 saat etüvde inkübe edilir. Üreme olduğu 
takdir de bakteri tayini için BBL Kristale alınır. Antibiyogram yapılır. 24 saat 
sonunda değerlendirilir. Üreme olmazsa 48 saat sonuna kadar petriler etüvde 
bekletilir 

Cihaz Adı                          
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Sinonim     TPO antikorları; Anti-TPO 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Otoimmun tiroid hastalıkların (Hashimoto tirıioditi, idiopatik miksodem, Graves 
hastalığı vb.) tanısında kullanılır. Otoimmun tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO 
konsantrasyonu hastalığın şiddeti ile korelasyon gösterir. Ayrıca diğer bazı 
otoimmun hastalıklarda da (Addison hastalığı, pernisyoz anemi, I diabetes 
mellitus vb.) pozitif sonuçlar elde edilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi , ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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 Sinonim     TSH; s-TSH; Tirotropin 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Diurnal ritmi vardır. Saat 02:00-04:00 arasında maksimum, 17:00-18:00 
arasında ise minimum düzeydedir. 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tiroid fonksiyonların değerlendirilmesi ve tedavi takibinde kullanılır. 
Hipotiroidzm, Hashimoto tiroiditi, ektopik TSH salgılanan durumlar, subakut 
tiroidit hormon rezistansında serum TSH düzeyi artarken, hipotolamik ve 
hiperfizer hipotiroidzm ile hipertiroıidizimde ise TSH düzeyi azalır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi , ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     TP 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Trakeal aspirat örneği 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Steril kültür kabı 

Numune alma                Turnikenin uzun süre bağlı kalmasına bağlı olarak oluşan venöz, staz ve 
ayakta durmak serum total protein düzeyini yükseltirken gebeliğin son 
trimesterı ve uzamış yatak istirahati total protein düzeyini düşürür. 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kolorimetrik 

Kullanımı Nutrisyonel durumun değerlendirilmesi ile böbrek ve karaciğer hastalıkalrının 
takibinde kullanılır. Hiperimmunglobulinemi, poliklonal veya monoklonal 
gammapatiler ve aşırı dehidratasyonda serum protein düzeyi artarken, protein 
kaybettiren gastroenteropatiler, yanıklar, nefrotik sedrom, kronik karaciğer 
hastalıkları, malabsorbsiyon, malnutrisyon ve agamaglobilenemilerde ise 
protein düzeyi düşer. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Total triodothyronine; TT3 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipotroidide azalır. 
Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan hastalarda  TT3 
düzeyi düşük bulunabilir. Ayrıca TBG'nin artışına neden olan durumlarda (oral 
kontraseptif kullanımı, gebelik vb..) serum TT3 düzeyi yükselirken, TBG'nin 
azaldığı durumlarda (genetik TBG düşüklüğü, nefrotik sendrom vb..) TT3 
düzeyi düşebilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi , ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     Total Tiroksin ; TT4 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır, Hipertroidide artarken, 
hipotroidide azalır. Troksin deplasman tedavisi alan kişilerde TT4 yüksek 
bulunabilir. Ayrıca TBG'nin artışına neden olan durumlarda (oral kontraseptif 
kullanımı, gebelik vb..) Serum TT4 düzeyi yükselebilirken TBG'nin azaldığı 
durumlarda (genetik TBG düşüklüğü, nefrotik sendrom vb..) TT4 düzeyi 
düşebilir. T4 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda TT4 yüksek TT3 normal 
çıkabilir 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi , ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     Toxoplazma gondii 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Ertesi gün 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  400 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi ELISA 

Kullanımı Toxoplazma gondii adı verilen parazitin vücuda girmesiyle oluşan bir hastalıktır. 
Parazit bazı hayvanların vücutlarında bulunur ve bu hayvanların etlerinin 
pişirilmeden ya da az pişmiş yenmesiyle insana geçebilir. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

- 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     TG 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  Numune alınması için 8-10 saatlik sabah açlığı gereklidir. 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrik, enzimatik 

Kullanımı Hiperlipideminin tanısında kullanılır. 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi , ikter 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 

 
 
 

 

 

 

                             



Dokuman No:BL.RH.04             Yayın Tarihi:05.11.2019             Rev.No:01          Rev. Tarihi:17.11.2023                 Sayfa No:  /34 

 U-Ü 
 ÜREOPLASMA-MYCOPLASMA  ANTĠJENĠ 

Ü
R

E
O

P
L

A
S

M
A

-M
Y

C
O

P
L

A
S

M
A

  

A
N

T
ĠJ

E
N

Ġ 
Sinonim     Üreoplasma-Mycoplasma kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                Vajinal sürüntü 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Sürüntü çubuğu 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı Mycoplasma ve Üreoplasma enfeksiyonları genellikle cinsel yolla bulaşan, hem 
kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olan 
mikroorganizmalardır. Hasta da enfeksiyon olup olmadığına bakılır.                                      

ÇalıĢma prensibi Laboratuvara gelen örnek kültür besiyeri bazlı test ile 48 saat etüvde inkübe 
edilir. Ardından üreme olup olmamasına göre değerlendirilir. 

Cihaz Adı                          
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Sinonim     BUN; Üre 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500µL 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrık,enzımatık,kınetık 

Kullanımı Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının 
değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN 
düzeyi artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek 
böbrek hastalığı, posteranal obsitrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN 
düzeyini yükseltirken düşük proteinli diyet gebeliğin son dönemleri,  akremegali 
ağır karaciğer hastalıkları ve celiac sprueda BUN düzeyi düşer.                                      

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Ürat; UA 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Spektrofotometrık,enzımatık,kınetık 

Kullanımı Gut ve diğer purin metobolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, 
böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik 
toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, purinden zengin diyet (karaciğer, 
böbrek vb.) ve ağır egzersizde serum ürik asit düzeyi yükselirken, Wilson 
hastalığı, Fanconi Sendromu, ksantinüri ve düşük purin içeren diyetle 
beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.  

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                         Tokyo Boeki/ Prestige 24i 
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Sinonim     Vajinal akıntı kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                Vajinal sürüntü 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Sürüntü çubuğu 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı Vajinal akıntı çoğu zaman normal ve düzenli bir durumdur. Vajinal akıntı 
genellikle endişelenecek bir şey değildir. Bununla birlikte, bir enfeksiyonu 
belirtebilecek belli tipte akıntılar vardır. Vajen kültürü ile hastada enfeksiyon olup 
olmadığına bakılır. 

ÇalıĢma prensipleri Laboratuvara gelen numune Macconkey+Kanlı Agar + Sabouraud Dextrose 
Agara azaltma yöntemiyle ekilir. 24 saat etüvde inkübe edilir. Üreme olduğu 
takdir de bakteri tayini için BBL Kristale alınır. Antibiyogram yapılır. 24 saat 
sonunda değerlendirilir. Üreme olmazsa 48 saat sonuna kadar petriler etüvde 
bekletilir. 

Cihaz Adı                          
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Sinonim     Siyanokobalamin 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı Hematopozis ve normal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek 
yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, 
polistemina vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit 
B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorbsiyon ve 
vejeteryanlarda Vit B12 düzeyi düşüktür 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     25-Hidroksi kolekalsiferol;25(OH) Kalsiferol; Kalsiferol 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   Aynı gün 16:00 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kemilüminesans 

Kullanımı D vitamini eksiklik ve fazlalıklarının araştırılması 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

Aşırı hemoliz, lipemi, ikter 

Cihaz Adı                         Becman Coulter / Acces 
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Sinonim     Frengi, sifiliz 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   1 saat 

Numune türü                Serum 

Numune miktarı  500 µl 

Numune kabı                Sarı kapaklı tüp 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kart test 

Kullanımı Bel soğukluğunun, diğer adıyla frenginin tıbbi adı sifiliz ya da sifilistir. Bel 
soğukluğu, treponema pallidum adlı mikrobun yol açtığı sistemik bir hastalıktır. 
Tedavi edilmez ise beyin, sinir, göz ve iç organlarda ciddi hasarları beraberinde 
getirerek ölüme neden olur. Tüm dünyada yaygın olarak görülür. Erken tedavi 
edildiği takdirde kesin iyileşme sağlanan bir hastalık olmasına rağmen, tedavisiz 
olgularda ilerleyerek hayatı tehdit edebilen ciddi komplikasyonlara ve iç organ 
tutulumlarına neden olabilir. Bel soğukluğu HIV enfeksiyonunun bulaşmasını da 
kolaylaştırır 

Numuneyi kabul 
etmeme nedenleri 

 

Cihaz Adı                          
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Sinonim     Yara kültürü 

ÇalıĢma zamanı           Her gün 

Sonuç verme zaman   3 gün sonra 

Numune türü                Yara sürüntüsü 

Numune miktarı  - 

Numune kabı                Sürüntü çubuğu 

Numune alma                - 

Hastanın hazırlanması  - 

ÇalıĢma yöntemi Kültür 

Kullanımı Bir bakteriyel yara kültürü; muhtemel enfekte bir yaradaki patojenik bakteriyi 
tanımlamada ve saptamada kullanılan bir testtir. 

ÇalıĢma prensibi Ucunda pamuk bulunan steril bir çubuk ile hücreler veya enfeksiyon 
olduğundan şüphelenilen yüzeyel bölgedeki iltihaplı alandan toplanır. Bir 
enjektör ile ve/veya doku biyopsisi ile derin yaralardaki sıvı aspire edilir. 
Laboratuvara gelen numune Macconkey+Kanlı Agar+Sabouraud Dextrose 
Agara azaltma yöntemiyle ekilir. 24 saat etüvde inkübe edilir. Üreme olduğu 
takdirde bakteri tayini için BBL Kristale alınır. Antibiyogram yapılır. 24 saat 
sonunda değerlendirilir. Üreme olmazsa 48 saat sonuna kadar petriler etüvde 
bekletilir. 

Cihaz Adı                          

 

 

 

 


