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1. AMAÇ 

İstenilen testlerin sonuçlarının hastaya en doğru şekilde ulaştırılmasını sağlamaya yönelik yöntemleri belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Bu talimat, hasta materyalinin çalışılması ve saklanmasında dikkat edilecek hususları, laboratuvarda görevli 

biyokimya uzmanı ve laboratuvar teknikerlerini kapsar. 

3. TANIMLAR /KISALTMALAR 

BOS: Beyin Omurilik Sıvısı 

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

4.UYGULAMA 

4.1. Kullanılan Cihazlar / Malzemeler 

 Tüpler 

 Santrifuj 

 Hemogram cihazı 

 Biyokimya otoanalizötörü 

 Bilirubin cihazı 

 Elektrolit cihazı 

 Koagülometre 

 Mikroskop  

 Sedimantasyon cihazı 

4.2.Çalışma 

4.2.1.Laboratuara gelen materyallerin (kan, idrar) test çalışması başlamadan önce; HBYS ‘de istem yapılan 

tetkikler incelenir. 

4.2.2.Testlerin özel koşulları sorgulanır (açlık, tokluk vb.) 

4.2.3.Koşulların uygun olması halinde gerekli numuneler hastadan alınır. Uygun tüplere konur. 

4.2.4.Tüpler santrifuje dengeli bir şekilde yerleştirilir. 

4.2.5.Hazırlanan materyal idrar ise 3000 devirde 5 dk santrifüj edilir, kan ise 4000 devirde 10 dk santrifüj edilir. Test 

çalışmaya hazır hale getirilir. 

4.2.6.İstenilen teste uygun cihaza numuneler yerleştirilip çalışılır. 

4.3.Saklama 

4.3.1.Materyaller tüplere konur, etiketlenir tarih- isim- soy isim yazılır. 

4.3.2. 2,8 derecede maksimum 3 gün muhafaza edilir. 

4.3.3. Alınması zor abse, BOS vb. gibi materyaller 1 hafta saklanır. 

5. İLGİLİ KAYITLAR 

İlgili bir kayıt yoktur 

 


