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1. AMAÇ 

Çevre Hastanesi dezenfeksiyon ve sterilizasyonun daha etkin sağlanması kuralları belirlemektir.   

2. KAPSAM 

Çevre Hastanesi'ndeki tüm sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsar. 

3.KISALTMALAR 

AAMI (Association for Advancement of Medical Instrumentation): Amerikan tıbbi aletlerin geliştirilmesi birliği 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention): Hastalıkları kontrol etme ve önleme merkezi 

DAS Rehberi: Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Rehberi 

EKK: Enfeksiyon kontrol komitesi 

EO: Etilen oksit 

HBV: Hepatit B virüsü 

HCV: Hepatit C virüsü 

HIV: İnsan bağışık yetmezlik virüsü 

IDSA: Infectious Diseases Society of America (Amerika Enfeksiyon hastalıkları Derneği) 

ISO (International Standards Organization): Uluslararası Standartlar Organizasyonu 

KKE: Kişisel koruyucu ekipman 

KOB: Koloni oluşturan birim 

MRSA: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus 

MSÜ: Merkezi sterilizasyon ünitesi 

OSHA (Occupaional Safety and Health Administration): İş güvenliği ve sağlığı kurumu 

TS EN: Türk Standartları Enstütüsü tarafından kabul edilen ve Türkçe çevirisi yapılarak Türkiye‟de kullanıma sokulan 

Avrupa Standartları 

TS EN ISO: Türk Standartları Enstütüsü tarafından kabul edilen ve Türkçe çevirisi yapılarak Türkiye‟de kullanıma 

sokulan uluslararası ve Avrupa standartları 

VRE: Vankomisin dirençli enterokok 

YDD: Yüksek düzey dezenfeksiyon 

4. TANIMLAR  

Anlık sterilizasyon (önceki tanım: Flash sterilizasyon): Tıbbi cihazların acil durumlarda, kullanım alanında 

yıkanması, kurulanması ve paketlenmeden buhar otoklavlarında özel bir program kullanılarak kısa sürede steril 

edilmesi işlemidir. 

Bakteri sporu: Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal etkilere dirençli özel yapılardır. 

Bakterisit: Bakterileri öldürücü etki. 

Biyolojik indikatör: Sterilizasyon işleminde biyolojik ölümün gerçekleştiğini belirlemek için kullanılan, tercih edilen 

sterilizasyon yöntemine en dirençli bakteri sporlarını içeren test materyalidir. 

Biyolojik yük (bioburden): Bir malzeme ya da ortamdaki canlı mikroorganizma miktarını ifade eder. 

CE amblemi: (Conformite Europeenne‟nin kısaltması) Avrupa Birliği standartları içinde yer alan Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliğine (Medical Device Directive, MDD) uygunluğu gösteren işaret. 

Dekontaminasyon: Malzeme ya da yüzeylerin, kontaminasyon oluşturan kirleticilerden arındırılarak kullanım öncesi 

haline döndürülmesinde uygulanan işlemlerin bütünüdür. Dekontaminasyon süreci tıbbi cihazlar için kullanım 
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amacına göre; yıkama dezenfeksiyon basamaklarından veya yıkama kurutma paketleme steril etme 

basamaklarından oluşabilir. Kritik olmayan bir yüzeyi çıplak elle dokunulduğunda enfeksiyon riski oluşturmayacak 

şeklilde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan mikroorganizmalardan arındırma işlemi de dekontaminasyon olarak 

tanımlanır. 

Dezenfeksiyon: Enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde, bir nesneyi veya ortamı mikroorganizmalardan 

arındırma işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey 

dezenfeksiyon olarak üç kategoride değerlendirilir. 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasal ajandır.  

Yüksek seviyeli dezenfeksiyon: Tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri sporlarının bir 

kısmının eliminasyonudur. Yüksek Düzeyde Dezenfeksiyon: Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde 

kullanılan veya steril vücut alanlarına giren malzemelerin (optik cihazlar, endoskoplar) dezenfeksiyonu bu grupta yer 

alır. Dezenfektan olarak gluteraldehit, orthophialdehit, sodyum hipoklorit (1000 ppm srbest klor), perasetik asit ve 

hidrojen peroksit kullanılır. 

 Hastanemizde ameliyathane, doğumhane,  endoskopi üniteleri ve yoğun bakımlarda yüksek düzey dezenfektan  

solüsyonlar,   

 Video endoskobun optiklerinin dezenfeksiyonu, endoskopi ünitesinde endoskop malzemelerinin yüksek düzey 

dezenfeksiyonu aldehitli veya aldehitsiz yüksek düzey dezenfeksiyon sağlayan alet dezenfektanı, 

 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi‟nde yıkama sırasında dezenfeksiyon ve deterjan özelliği olan solüsyonlar 

kullanılmaktadır. 

Organik kirleri temizlemek amacıyla cihaza enzimatik solüsyon kullanılmaktadır. 

Orta seviyeli dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif bakterilerle virüs ve mantarların çoğunun 

inaktive edilmesidir. Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlüğü bozulmamış mukozalara temas eden malzemelerin 

(solunum gereçleri, derece, anestezi solunum devreleri, rectal problar, gümüş trakeostomi kanülü dezenfeksiyonu, 

disposable olmayan buhar aleti hortumları, larengoskop bleydi, odyoloji laboratuvarında kullanılan proplar) 

dezenfeksiyonu bu grupta yer alır. Dezenfektan olarak klor bileşikleri, etil veya izopropil alkol(%60-90), fenol ve fenol 

bileşikleri (%0.4-5), iyodoforlar (30-50 serbest iyot), sodyum hipoklorit (100 ppm serbest klor) ve kuarterner 

amonyum bileşikleri kullanılır.   

 Yer-yüzey dezenfeksiyonu gluteraldehitli veya gluteraldehitsiz yer-yüzey dezenfekatanı, alkol bazlı hızlı yüzey 

dezenfektanı kullanılmaktadır 

Düşük seviyeli dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif 

mikroorganizmaları inaktive edebilen dezenfeksiyon seviyesidir. Normal ve bütünlüğü bozulmamış deriye temas 

eden nesnelerin (elektrotlar, steteskop) dezenfeksiyonu bu grupta yer alır. Dezenfektan olarak iyodoforlar (%30-50 

ppm serbest iyot), etil veya isopropil alkol (<%50), fenol ve fenol bileşikleri (%0.4-5) ve kuarterner amonyum bile 

şikleri (%0.4-1.6) kullanılır. Hastanemizde bu amaçla etil ve isopropil alkol kullanılmaktadır.   

 

 

Dekontaminasyon: Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile kullanıma elverişli hale 

getirilmesidir. 
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Elektronik test sistemleri (ETS): Buhar sterilizatörlerin performansını kontrol eden ve arızaları tespit edebilen, ısı, 

basınç, vakum kaçağı, hava kalıntısı, yoğunlaşmamış gaz varlığı ve buhar doygunluğu gibi fiziksel parametrelerin 

elektronik olarak izlenmesine ve sonuçların bilgisayar ortamında saklanmasına olanak veren sistemlerdir. 

Epoksi: Reçine esaslı, dökme, şap şeklinde ya da direkt yüzey üzerine boya şeklinde de uygulanan, antistatik ve 

kolay temizlenebilir, tek yüzey halinde kaplamada kullanılan bir yapı malzemesidir. 

Germisit: Mikroorganizmaları tahrip eden herhangi bir madde 

Kimyasal indikatör: Sterilizasyon şartlarında renk değişikliği gösteren, kimyasal maddeler içeren kağıt şerit veya 

diğer test materyalleridir. 

Prion: Nükleik asit içermeyen, protein yapısında, standart sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerine dirençli 

enfeksiyöz partiküllerdir.  

Sterilite güvence düzeyi: (SGD) Bir malzemenin steril kabul edilebilmesi için malzemelerdeki canlı mikroorganizma 

kalma olasılığının teorik olarak 10-6 veya altında olabilmesi için gereken şartların sağlanmasıdır. 

Sterilizasyon: Tıbbi cihazlarda bulunan sporlar da dâhil tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Bir nesne 

veya ortamda, mikroorganizmaların bulunma olasılığının, sterilizasyon güvence düzeyini sağlayacak şekilde 

mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. 

Temizlik: Kir ve organik maddelerin su ve deterjan kullanarak mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir. 

Validasyon: Bir işlemin, yöntemin, sistemin ya da sürecin; önceden belirlenmiş koşulları sürekli sağladığının 

kanıtlanmasıdır. 

Zorlaştırıcı test paketi (process challenge device - PCD): Sterilizatörlerde işlemin etkili olup olmadığını 

anlayabilmek için sterilizasyon işlemine karşı tanımlanmış, direnç oluşturmak amacıyla tasarlanmış bir test sistemidir. 

5.SORUMLULAR 

5.1. Onay ve yürürlük 

Bu prosedür Başhekimin onayından sonra yürürlüğe girer. 

5.2. Kullanıcılar 

Tüm hastane çalışanları 

6. PROSEDÜR 

Bu prosedür Ulusal DAS Rehberi (2019) doğrultusunda hazırlanmıştır. 

6.1.TIBBİ CİHAZ VE YÜZEYLERİN ENFEKSİYON RİSK SINIFLANDIRMASI: Yeniden kullanılacak tıbbi cihazların, 

enfeksiyon gelişimi açısından, uygun temizlik/dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemleriyle güvenli hale getirildikten sonra 

kullanılması gerekmektedir. Tıbbi cihazlar Spaulding sınıflamasına göre, temas ettiği vücut bölgesi ve enfeksiyon 

gelişme riski göz önüne alınarak; kritik, yarı kritik ve kritik olmayan şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. Robert Koch 

Enstitüsü sınıflaması aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 :Robert Koch Enstitüsü sınıflandırması 
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Risk sınıflaması Malzeme Ön işlem 
Temizlik – 

dezenfeksiyon 
Sterilizasyon 

Kritik olmayan  EKG 

elektrodları 

 X  

Yarı-kritik  

Özelliksiz Spekulum (X) X (X) 

Özellikli Bükülebilir 
endoskop 

X¹ X (X²) 

Kritik  

Özelliksiz Bistüri sapı (X) X X 

Özellikli Minimal invazif 

cerrahi trokarı 
X¹ X X 

Aşırı özellikli  X¹ X X³ 

1. Kullanımdan hemen sonra ön temizlik  

2. Eğer endoskop steril vücut bölgelerinde kullanılacaksa (örn. Bronkoskop)  

3. Prion dekontaminasyonu (X) İsteğe bağlı basamak 

Kritik tıbbi cihazlar: Steril dokulara ve steril vücut boşluklarına veya vasküler sisteme giren cihazlar (cerrahi tıbbi 

cihazlar, kardiyak kateterler, idrar sondaları, rijit endoskop ekipmanları, implantlar, vb.) “kritik” olarak sınıflandırılır ve 

steril edilerek kullanılmaları gerekir (Tablo 2). Spaulding sınıflamasına göre kritik kategorisine giren artroskop, 

laparoskop gibi tıbbi cihazların dezenfekte edilerek kullanılmasının enfeksiyon riskini arttırdığını gösteren bilimsel 

çalışmalar vardır. Bu nedenle artroskoplar, laparoskoplar ve biyopsi forsepsleri steril edilerek kullanılmalıdır. 

Yarı kritik tıbbi cihazlar: Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas eden cihazlar (solunum terapisi ve 

anestezi ekipmanları, endoskoplar, laringoskop bıçakları, özefajial manometri probları, anorektal manometri 

kateterleri, vb.) “yarı kritik” olarak kabul edilir. Yarı kritik cihazların da steril edilerek kullanılmaları tercih edilir, ancak 

sterilizasyon mümkün değilse YDD uygulanabilir (Tablo 2). 

Kritik olmayan tıbbi cihazlar /malzemeler: Bütünlüğü bozulmamış ciltle temas eden cihazlar “Kritik olmayan” 

grubunda yer alır (ördek/sürgü, tansiyon aleti manşonu, yatak kenarları, koltuk değnekleri, hasta odasındaki yemek 

masası ve mobilyalar, yerler, vb.). Bu grupta yer alan cihazların temiz olması yeterlidir. Ancak vücut sıvı/salgıları ile 

kirlenme meydana geldiğinde; bu cihazlar temizlendikten sonra düşük düzey dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Tıbbi cihaz ve malzemelerin enfeksiyon risk sınıflandırması ve kullanılacak yöntemler 

Tıbbi cihaz Spaulding Sınıfı  Enfeksiyon riski  Yöntem 

Cerrahi tıbbi cihazlar, kardiyak ve üriner 

kateterler, implantlar, drenler, Enjektör 

iğneleri, akupunktur iğneleri, biyopsi forsepsi, 

transfer forsepsi, laparoskop, artroskop, 

bronkoskop, sistoskop 

Kritik malzeme 

(Steril doku veya 

vasküler sisteme 

giren) 

Yüksek Sterilizasyon Buhar 

sterilizasyon veya 

diğer düşük sıcaklıkta 

sterilizasyon 

yöntemleri 

Bükülebilir endoskoplar, 

laringoskoplar, vaginal-rektal 

ultrasonografi probları, transözefagial 

Yarı kritik 

Malzeme 

(Mukozalara, 

Yarı kritik 

Malzeme 

(Mukozalara, 

Yüksek düzey 

dezenfeksiyon 

(kullanılan yüksek 



  

 

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON 
PROSEDÜRÜ 

 
Dokuman No: DS.PR.02 Yayın Tarihi: 01.12.2009 Rev.No: 02 Rev.Tarihi: 21.11.2023 Sayfa No:8 /5 

 

 

 

 

EKO probu, endotrakeal tüpler, 

nazal kanüller, ventilatör bağlantı 

hortumları, nemlendiriciler ve 

filtreler, nebülizer kapları, aspirasyon 

sondaları, beslenme sondaları, 

laringoskop bıçakları, larengeal 

tüpler, fiberoptik bronkoskop, airway, 

bazı oftalmik araçlar, kulak kanülü, 

amalgam kondansörü 

bütünlüğü 

bozulmuş deriye 

temas eden) 

bütünlüğü 

bozulmuş deriye 

temas eden) 

düzey dezenfektan 

çeşidine bağlı olarak 

gerekli temas süresi 

5-20 dk. arasında 

değişmektedir) 

Steteskop, tansiyon aleti manşonu, 

EKG elektrotları, BIS elektrotları, pulse 

oksimetre, kulak spekulumu, tespit 

malzemeleri, küvöz, hasta yatağı ve 

örtüleri, yemek kapları, sürgüler vb. 

Kritik olmayan 

malzeme 

(Sağlam deri 

ile teması olan, 

mukoza ile teması 

olmayan) 

Düşük/Orta Düşük/orta düzey 

dezenfeksiyon 

(≤ 10 dak. temas) 

 

Tablo 3: Kullanılan araç-gerece göre yapılacak sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

Sınıflama Tanım 
Sterilizasyon/dezenfeksiyon 
önerisi 

Kritik araç 

gereçler 

Steril dokulara temas eden veya vasküler sisteme giren 

araç gereçler (cerrahi aletler, kardiyak kateterler, bazı 

endoskoplar, protezler vb.) 

Mutlaka steril olmalıdır 

Yarı-kritik araç 

gereçler 

Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile temas eden 

araç gereçler (solunum ekipmanları, gastroenterolojik 

endoskoplar, larengeskoplar, bronkoskoplar vb.) 

Sterilizasyon veya yüksek düzey 

dezenfeksiyon gerektirir 

Kritik olmayan 

araç gereçler 

Vücut bütünlüğü bozulmamış, sağlam deri ile temas 

eden araç gereçler (tansiyon aleti kılıfı, steteskop, 

termometre vb.) 

Orta veya düşük düzeyde 

dezenfeksiyon veya sadece su ve 

deterjanla basit temizlik önerilir. 

 

Tablo 4. Aletlerin sınıflandırılması ve sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri 

 

  Kritik  

Aletler 

Cerrahi aletler Protezler -Isıya dayanıklı olanlar için otoklav ile 

sterilizasyon 

 

Yüksek düzey dezenfektan ile 

ön temizlik önerilir. 

Endoskoplar Endoskoplar için gluteraldehit ile 

yüksek düzey dezenfeksiyon (Bkz: 

Endoskopi dezenfeksiyon talimatı) 
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  Yarı 

Kritik 

Aletler 

Endotrakeal tüpler 

Trakeostomi kanülü 

Hava yolu araçları 

Anestezi solunum 

devreleri 

Laringoskop  

 

%2 gluteraldehit içine 20 dk yüksek 

düzey dezenfeksiyon 

 

Dezenfeksiyon sonrası distile 

su ile durulanmalı, kurutulmalı 

ve dolapta saklanmalıdır 

Termometreler %70 etil/isopropil alkol ile kuvvetlice 

ovuşturarak silmek 

Her hastaya özel termometre 

kullanılması önerilir.  

 

 

 

 

Kritik  

Olmayan  

Aletler 

 

Tansiyon aleti 

manşonu, EKG kablo 

ve probları, tutucuları, 

steteskop, ilaç 

kadehleri, oksijen 

maskeleri, ambu mask 

 

1/100 dilüe çamaşır suyu ya da %70 

alkol ile silinir 

 

Çamaşır suyu sadece sert ve 

düzgün yüzeyler için 

uygundur. Deri, mukoza ve 

göz irritasyonu yapabilir 

 

 

 

Nemlendiriciler 

 

 

 

Tek kullanımlık olması önerilir 

Mutlaka içine steril su 

konulmalı, sabit 

nemlendiriciler kullanılıyor ise 

her hastadan sonra çıkarılmalı 

1/10 çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilmeli, 

kullanılmadığında 

rezervuarları kuru olarak 

tutulmalıdır 
Medikasyon 

nebulizatörleri 

Tek kullanımlık olması önerilir, aynı 

hastada tedavi sonuna kadar 

kullanılabilir 

Alkolle silinip kurutulduktan 

sonra  tekrar kullanılabilir 

 

5.1.Servislerde dezenfekte edilecek malzemeler  ‘’Dezenfektan Kullanım Planı‟’na göre dezenfekte edilir. 

5.2. Yer - yüzey dezenfektanı, alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı kullanımından temizlik personeli sorumludur ve 

kullanım birim sorumlu hemşiresinin takip ve sorumluluğundadır.   

5.3.Dezenfektan hazırlanırken ve malzeme dezenfekte edilirken „‟El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı‟’na uygun 

davranılır.   

5.4.Dezenfeksiyon öncesi malzemeler kaba ve organik kirlerinden arındırılır.  

5.5.Dezenfektan içine temiz ve kuru olarak bırakılır.  

5.6.Dezenfekte edilecek malzemeler, firmanın önerdiği sulandırma şekline ve süresine uygun olarak dezenfektan 

madde içinde bekletilir.  

5.7.Dezenfektan içindeki malzemenin tüm yüzeyinin önerilen süre içinde dezenfektan solüsyonla temas etmesi 

sağlanır.   

5.8.Dezenfektan kaplarının kapakları dezenfeksiyon işlemi süresince ve kap içinde dezenfektan bulunduğu sürece 

kapalı tutulur.   
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5.9.Dezenfeksiyon sonrası malzeme yüksek düzeyde dezenfeksiyon dışında çeşme suyu ile durulanır ve steril 

spançla kurulanır. Yüksek düzeyde dezenfeksiyonda steril distile su ile durulanır ve steril spançla kurulanır.  

5.10.Mikroorganizmaların üreme riskinin artmasından ve dezenfektanın etkinliğinin azalmasından dolayı, 

sulandırılmış dezenfektanlar üretici firmanın önerdiği sürede değiştirilir.  

5.11.Cilde ve göze teması durumunda  ‘’Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürü‟‟ne uygun davranılır. 

5.12.Dezenfeksiyon işleminden sonra eldivenler ve kullanılan malzemeler „‟Atık Yönetimi Prosedürü‟‟ne uygun olarak 

atılır.   

5.13.İşlem başlamadan önce, işlem sırasında ve bitiminde ‘’El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı‟‟na uygun olarak 

yıkanır.   

5.14.Hastanemizde, endoskopi ünitelerinde hazırlanan dezenfektan, yıkama makinesi ve manuel yıkama için 

kullanılır.  

5.15.Hastanemizde, cerrahi aletler,  pansuman setleri, özel girişim setlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için 

malzemeler kullanıldıktan sonra (disposable spekulumlar tek kullanımlıktır, dezenfekte edilmez) Reusable 

spekulumlar sterilizasyon için ilgili poliklinik personeli tarafından yıkanarak hazırlanır.  Kulak Burun Boğaz 

polikliniğinde alet dezenfektanının hazırlanmasından ve takibinden ilgili poliklinik temizlik personeli ve odyometrist 

sorumludur.  

5.16.Dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceğinden dezenfektanlar rutin temizlik malzemesi olarak 

kullanılmaz.  

5.17.Cilt ve gözlere toksik etkisinden dolayı, solüsyonların kapakları kapalı tutulur.  

5.18.Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi‟nin temizliği „‟Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Temizlik Talimatı‟na uygun olarak 

yapılır. 

5.19.Enfekte bir ameliyat sonrası, operasyon odaları „‟Enfekte Vaka Sonrası Ameliyathane Temizliği Talimatı‟‟na göre 

yapılır. 

5.20. Hastane temizliği, kan ve diğer sıvılarla kirlenen alanların temizliği „‟Temizlik Dezenfeksiyon Rehberi‟‟ ve  

„‟Hastane Temizlik Prosedürü‟‟ne uygun olarak yapılır. Birim sorumlu hemşireleri, temizlik firması yetkilileri ve 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından denetlenir. 

5.21.Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri „‟Dezenfektan Kullanım Planı‟’na göre yapılır. 

5.22.Endoskopik aletlerin dezenfeksiyonu „‟Endoskopik Aletlerin Dezenfeksiyon/ Sterilizasyon Talimatı‟‟nda ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. 

5.23. Kullanılan aspiratörlerin temizliği „‟Aspiratör Temizlik Talimatı‟‟na uygun olarak yapılır. 

5.24. Bölümlerde yapılacak olan inşaat çalışmaları „‟Yıkım, Yapım, Onarım Çalışmaları Sırasında Enfeksiyon Kontrol 

Talimatı‟‟na uygun olarak yapılır.        

5.25.Çamaşırhane hizmetlerinde, tekstil ürünlerinin toplanması,  çamaşırhaneye transferinde ve yıkanmasında 

„‟Çamaşır Toplama ve Yıkama Talimatı‟‟na uygun olarak yapılır.  

5.26. „‟Morg Temizliği Talimatı‟‟na göre temizlenen morg, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Personel Amiri tarafından 

denetlenir. 

5.27.Uygunsuzlukların Tespiti ve Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Planlanması 

5.27.1. Hastalarla ve işleyiş düzeni ile ilgili karşılaşılan her türlü aksaklıkla bir daha karşılaşılmaması için duruma 

uygun olarak „‟Uygunsuzluk Yönetimi Prosedürü‟‟ ve „‟Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü‟‟ne göre hareket edilir. 

„‟Uygunsuzluk Tespit Formu‟‟ ve „‟Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu‟‟ doldurulur. 
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5.27.2.Çalışan ile karşılaşılan kazalarda „‟Personel Sağlığı Takip Prosedürü‟‟ne göre hareket edilir. ‘’İstenmeyen Olay 

Bildirimi Güvenlik Raporlama Sistemi İşleyiş Prosedürü‟‟ doğrultusunda,  „‟Güvenlik Raporlama Sistemi İstenmeyen 

Olay Bildirim Formu‟‟  doldurulur. 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

EN.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı 

MC.PR.02 Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürü 

AY.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü 

YD.TL.19 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Temizlik Talimatı 

AH.TL.21 Enfekte Vaka Sonrası Ameliyathane Temizliği Talimatı 

EN.PR.05 Hastane Temizlik prosedürü 

EN.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı 

DS.TL.04 Endoskopik Aletlerin Dezenfeksiyon/ Sterilizasyon  Talimatı 

AH.TL.17 Aspiratör Temizlik Talimatı 

EN.TL.10 Yıkım, Yapım, Onarım Çalışmaları Sırasında Enfeksiyon Kontrol Talimatı 

ÇAM.TL.01 Çamaşır Toplama ve Yıkama Talimatı 

YS.TL.02 Morg Temizliği Talimatı 

YÖN.PR.05 Uygunsuzluk Yönetimi Prosedürü 

YÖN.PR.06 Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü 

YÖN.FR.03 Uygunsuzluk Tespit  Formu 

YÖN.FR.07  Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu  

YÖN.PR.19 Personel Sağlığı Takip Prosedürü 

EN.RH.03 Temizlik Dezenfeksiyon Rehberi 

YÖN.PR.11 İstenmeyen Olay Bildirimi Güvenlik Raporlama Sistemi İşleyiş  Prosedürü 

YÖN.FR.06 Güvenlik Raporlama Sistemi İstenmeyen Olay Bildirim Formu 


