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1. AMAC

Bu talimatin amaci; Ozel Cevre Hastanesi'nde bulunan kuvézlerin temizligini standartlastirmaktir.

2. KAPSAM

Bu talimat, kuvdz temizligindeki islem basamaklarini, birimde gérevli hemsgireler ve yardimci sagdlik personelleri
kapsar.

3.TANIMLAR

Ozel bir tanim yoktur.

4. UYGULAMA

4.1.Kuvoézler gunlik olarak deterjanhi su ile yesil bezle temizlenir. Durulanir ve nemli kalmayacak sekilde
kurulanir.

4.2 Haftalik olarak bebek, kiivoz disina alindiktan sonra genel kiivoz temizligi yapilir. “"Dezenfektan Kullanim
Plani’nda Dezenfektan sprey kulanilir.

4.3.Kivozde enfekte bir bebek yatisi oldu ise bebek kivozden ciktiktan sonra baska bebek alinmadan
Dezenfektan sprey ile temizlenir.

4.4 Kuvoézin silte ve yatak bolimu gikartilir, “Dezenfektan Kullanim Planr’’nda belirtilen dezenfektan ile yesil
bezle silinerek dezenfekte edilir ve nemli kalmayacak sekilde kurulanir.

4.5.Klvozin ayrilabilen tim pargalarn ¢ikartilir ve Dezenfektan Kullanim Plani’'nda belirtilen dezenfektan ile
silinerek dezenfekte edilir nemli kalmayacak sekilde kurulanir.

4.6.Genel temizligi yapilan kivozin yardimci sagdlik personeli tarafindan tim parcalarn takilir ve hemsire
tarafindan kuvéz kontrol edilerek tim parcalarinin eksiksiz olmasi saglanir.

4.7 Nemlendiricilere distile su konulur ve 24-48 saatte bir degistirilir.

4.8.0ksijen monometreleri 24-48 saatte bir degistirilir.

5.ILGILi DOKUMANLAR
EN.PL.04 Dezenfektan Kullanim Plani



